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тороидального деф лектора д о соответствую 
На пути
форм отражаю щ их электродов и тороидальны х дефлекторов 
показатели. Расш ирение и усоверш енствование элементной базы  позволяет 
усложнить электронные модули управления масс-спектрометром, что даёт 
возможность развивать алгоритмы разделения ионны х пакетов во времени.
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Возможности использования времяпролетны х масс-спектрометров для 
решения ряда исследовательских задач, таких  как изучение космического 
пространства, хим ического состава космической пыли, собственной 
атмосферы космических аппаратов и т.д ., ограничены свойствами ионно­
оптических систем  пространственного и временного фокусирования ионных 
пакетов. Т радиционн ы е методы временной фокусировки с применением 
линейных ионны х зеркал обеспечиваю т разреш аю щ ую  способность 
приборов (R >500) при дисперсии энергии ионов д о  15%[1-2]. И хотя
сущ ествую т пути улучш ения характеристик масс-рефлектрона за счет 
оптимального вы бора потенциала центральной сетки отражателя[3], тем не 
менее. фокусирую щ ей системе с однородным полем присущ 
принципиальны й недостаток -  рост ош ибок компенсации по времени 
пролета с увеличением  энергетического разброса анализируемых ионных 
пакетов. Это обстоятельство является существенным фактором, 
ограничиваю щ им область применения времяпролетных масс-спектрометров 
с линейным ионным зеркалом , так как для одновременного удовлетворения 
требованиям по обеспечению  вы сокой разреш аю щ ей способности и 
ограничениям, обусловленны м реальной пропускной способностью 
аппаратуры приема и обработки масс-спектров, приходится создавать 
крупногабаритны е анализаторы с  ускоряю щ ими потенциалами в сотни и 
ты сячи вольт, либо ограничивать энергетический спектр ионов, что может 
быть неприемлемым.
В работе [4] предложен м етод расчета распределения нелинейного 
осевого потенциала электростатического ионного зеркала, обеспечивающий 
независимость суммарного времени д рейф а ионов о т  их начальной энергии. 
М етод основан на том, что ионам с различной начальной энергией 
соответствую т свои уникальны е эквипотенциали отражения, продольные 
координаты которых м онотонно возрастаю т с увеличением энергий 
соответствующих ионов. Таким образом , ионы с больш ей энергией проходят 
больший путь внутри ионного зеркала, что и  обеспечивает компенсацию 
начального энергетического р азброса ионов.
П редположим, что распределение потенциала в отражателе вдоль 
траектории ионов на участках тормож ения и ускорения описывается 
монотонной функцией Ф (г) с м едленно изменяю щ ейся вдоль траектории 
первой производной E(z). Будем полагать также, что ионы движутся вдоль 
продольной оси симметрии отражателя и  траектории торможения и 
ускорения совпадаю т. В этом  случае время движ ения ионов в отражателе 
определяется интегралом
Ч
q<l> -  начальная энергия ионов;
7* -  точка касания траектории иона к эвипотенциали отражателя.
Здесь и далее условно считаем ускоряющ ий потенциал 
положительным.
О сущ ествляя замену переменны х, запиш ем (1) в следующем виде:
0 )
тгде — -  отнош ение массы иона к заряду;
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Разобьем пределы и н теф ирования в (2) на N интервалов и, учитывая, 
что E(z) -  функция м едленно изменяю щ аяся, получим:
, = 4 ^ f S z S r i >  (3)
где Ei -  некоторое значение функции E(z) в пределах i-ro  интервала
интефирования;
h -  шаг и нтеф ирования;
Ф, -  потенциал в начале i-ro  интервала и нтеф ирования.
Потребуем неизменности сум м арного времени дрейфа ионов от 
источника д о приемника для ионов с начальной энергией цДФ =  qih, i=l, 2, 3, 
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где Т(ДФ) -  суммарное время пролета ионов;
Xj -  геометрическая ш ирина участков отраж ателя, соответствующих 
интервалам интеф ирования.
Решая относительно вектора размеров X систему линейных 
уравнений (4), получаем распределение осевого потенциала отражателя в 
виде таблицы
Гф(к)=к*, (5)
[ 4 к ) = 2 > , .
Реш ение системы  (4) не представляет слож ностей при использовании 
ЭЦВМ и не требует значительны х затрат м аш инного времени. Это позволяет 
выбирать ш аг реш ени я достаточно малым для того , чтобы приблизить 
полученное реш ени е к искомому непрерывному.
Д анны й м етод  использовался для расчета распределения потенциала 
ионного зеркала спектром етра (рис. 1). Э миттируемы й источником ионный 
пакет с  энергией С]ДФ ускоряется меж ду сетками 1 и 2  до энергии <|(ДФ + Фо) 
движется м еж ду сетками 2 и 3 в бесполевом  дрейфовом пространстве,
153
тормозится между сетками 3 и 4 до энергии я(ДФ -  Ф-,) и отражается в 
нелинейном ионном зеркале между сетками 4 и 5, далее пролетает между 
сеткой 4  и приемником, где и регистрируется.
Рис. 1. Схема ионно-оптической системы м
Д ля сравнения полученных результатов был рассчитан спектрометр 
аналогичной компоновки с применением  линейного ионного зеркала по 




L + L  О, выбирается
о ,  ■* 4 , /з  б ,
минимальным исходя из допустимой прочности конструкции. Расчет 
производился для длины бесполевого пространства / 2 > Равн°й  20см, и 
ускоряю щ его потенциала О 0 , равного 100В. Результаты расчета 
разреш аю щ ей способности спектрометров для температур 300К и 1000К 
приведены на рис. 2  и 3.
Рис. 2. Зависимость разрешающей способности от массы для схемы с линейным 
электростатическим зеркалом: — 300К и —1000К
Рис. 3. Зависимость разрешающей способности от массы для схемы с нелинейным 
электростатическим зеркалом: — 300К и — 1000К
Н а рис. 4  приведены нормированны е зависимости времени пролета 
ионов At (здесь to -  время прилета ионов с нулевой начальной энергией
АО  =0) о т  А О + б 0 длЯ системы с линейны м  (линия 1) и нелинейным (линия 
6 0
2) ионным зеркалом.
Рис. 4. Нормированные зависимости времени пролета от начального энергетического 
разброса
Полученны е результаты  моделирования позволяю т сделать вы вод о 
превосходстве м асс-спектром етра с применением нелинейного зеркала над 
традиционным масс-реф лектроном, в  отдельны х случаях достигающ ем 2-3 
раз. Также следует отм етить что вы игры ш  в разреш ении увеличивается с 
ростом начального энергетического разброса ионов и позволяет разреш ать 
массы д о  нескольких ты сяч сохраняя при этом вы сокую  разреш ающую
способность (> 100) в диапазоне масс до 150 а.е.м. даже для температур 
порядка 1000К, тогда как масс-спектрометр с применением линейного 
зеркала, при том же температурном разбросе, имеет разреш ение >100 только 
в диапазоне масс до 25 а.е.м.
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Для экспериментального м оделирования метеорного и техногенного 
воздействия на поверхности оптического стекла разработана и изготовлена 
установка, вклю чаю щ ая электродинамический ускоритель и систему 
регистрации и обработки информации. Э кспериментальный стенд позволяет 
реш ить следую щ ие задачи:
- определение основных м еханизмов, приводящ их к деградации материалов;
определение экспериментальны х зависимостей деградационных 
характеристик от м ассы и скорости потока частиц.
В ведение
В  последние годы сохраняется тенденция увеличения концентрации 
вы сокоскоростных техногенных пы левы х частиц на околоземных орбитах. 
П о некоторым данны м уже сейчас концентрация техногенных пылевых 
частиц в три раза превы ш ает концентрацию  микрометеороидов 
естественного происхождения. У читы вая все повыш аю щ иеся требования к 
надежности и долговечности космических аппаратов, а также появление 
м ножества новых м атериалов, необходимо дальнейшее развитие
